
Государственный комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации Республики Беларусь

(ГОССТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ
С'Б УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

PA T T E R N  A PPR O V A L C E R T IF IC A T E  

O F M E A SU R IN G  IN ST R U M E N T S

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов 
Государственны> испытаний утвержден тип

блока детектирования мощности поглощенной дозы 
гамма-излучения БДМГ-АТ2343,

НПП "Агомтех", г. Минск, Республика Беларусь (BY),

который зарегисгрирован в Государственном реестре средств измерений под 
№ РБ 03 17 0937 99 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к 
настоящему сертификату.

№  Ю13

Председатель Госстандарта В.Н. КОРЕШКОВ 
^18 октября 1999 г.
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УТВЕРЖДАЮ

ГП "ЦЭСМ"
H. А.Жагора

y  "Л г .

П
о

ь л о к  д е т е к т и р о в а н и я  

мощности поглощ енной  дозы 

г а м м а - и з л у ч е н и я

БДМГ-АТ2343

Внесен  в  Г о с у д а р с т в е н н ы й  р е е с т р  

с р е д с т в  и з м е р е н и и ,  прошедших
I

г о с у д а р с т в е н н ы е  испы тания  

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  N°  Р 6 & 6 / ¥ & Ф

В ы п у с к а е т с я  по ТУ РБ 3 7 3 1 8 3 2 3 . 0 1 1 - 9 9

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Б л о к  д е т е к т и р о в а н и я  мощности поглощенной дозы  г а м м а - и з л у ч е н и я  
БДМГ-АТ2343 ( д а л е е  БД) п р е д н а з н а ч е н  д л я  а в т о м а т и ч е с к о й  сети
р а д и а ц и о н н о г о  м о н и т о р и н г а ,  позволяю щ его  б ы с т р о  о б н ар у ж и в а т ь  и 
п р е д у п р е ж д а т ь  об изм енении  ра д и а ц и о н н о й  о б с т а н о в к и  в широком 
д и а п а з о н е  у р о в н е й  и с высокой д о с т о в е р н о с т ь ю  р е з у л ь т а т о в ,  высокой 
с т о й к о с т ь ю  к в о з д е й с т в и ю  окружающей среды ,  в ы с о к о й  надежностью, 
а  т а к ж е  во зм о ж н о ст ью  продолж ительной  р а б о т ы  в  а в ар и й н о м  режиме 
в с в я з и  с низким э н е р г о п о т р е б л е н и е м .  Б л а г о д а р я  вы сокой  степ ен и  
п р и с п о с о б л я е м о с т и  и " и н т е л л е к т у а л ь н о с т и "  м ож ет  и с п о л ь з о в а т ь с я  для 
с о з д а н и я  б о л ь ш и н с т в а  типов  систем и л е г к о  а г р е г а т и р о в а т ь с я  как  
в о б щ е г о с у д а р с т в е н н у ю  систему р а д и а ц и о н н о г о  м о н и т о р и н г а ,  м е т е о 
с и с т е м у ,  т а к  и в с е т ь  д о з и м е т р и ч е с к о г о  к о н т р о л я  определенной
т е р р и т о р и и .

ОПИСАНИЕ

БД и з м е р я е т  в широком д и а п а з о н е  м ощ ность  поглощенной дозы 
г а м м а - и з л у ч е н и я ,  а в т о м а т и ч е с к и  п е р е к л ю ч а е т  режимы р аботы ,  
о с у щ е с т в л я е т  м а т е м а т и ч е ск у ю  о б р а б о т к у  р е з у л ь т а т о в  и зм е р ен и я ,  
ар х ивац ию  п о т о к а  данных с п р и в я зк о й  к р е а л ь н о м у  в р е м е н и  и зм е р ен и я ,  
п р о в о д и т  с а м о т е с т и р о в а н и е  со б ствен ны х  у с т р о й с т в  и а в т о м а т и ч е с к и  
п е р е к л ю ч а е т с я  в р е з е р в н ы е  режимы работы  при об н аруж ен ии  локальных 
о т к а з о в ,  в ы д а е т  информацию о с о ст о я н и и  у с т р о й с т в ,  о с у щ е ст в л я е т  
внеш нее  п е р е к л ю ч е н и е  конфигурации у с т р о й с т в  и режим ов  р аботы ,  хранит  
информацию при отключении о с н о в н о г о  и с т о ч н и к а  п и т а н и я ,  о б е с п е ч и в а е т  
н е п р е р ы в н о с т ь  и з м е р е н и я ,  о б р а б о тк у  данных и их архивацию при 
отклю чении  к а н а л а  с в я з и  и о с н о в н о г о  и с т о ч н и к а  п и т а н и я .
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

П
о

1 БД о б е с п е ч и в а е т  и з м е р е н и е  мощности погл о щ ен но й  дозы гамма-  
и з л у ч е н и я  в в о з д у х е  t. д а л е е  -  МПД) в д и а п а з о н е  от  2 , 5 . 1 0 - ®
до 10 Г р / ч .

2 П р едел  д о п у с к а е м о й  основной  о т н о с и т е л ь н о й  п огреш ности  
и зм е р ен и я  МПД + - 1 5  %.

3 Д и а п а з о н  э н е р г и й  р е г и с т р и р у е м о г о  г а м м а - и з л у ч е н и я  от  50 
до 1500 кэВ .

4 Э н е р г е т и ч е с к а я  з а в и с и м о с т ь  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  БД в д и а п а з о н е
э н е р ги й  50 -  1500  кэВ не  превышает + -3 0  % i о т н о с и т е л ь н о  эн ерги и  
г а м м а - и з л у ч е н и я  1 3 7 Сз 662 к э В ) .

5 Н е с т а б и л ь н о с т ь  п о к а з а н и й  БД за  время н е п р е р ы в н о й  р а б о ты  24 ч 
не  превыш ает  + - 5  %.

6 БД о б е с п е ч и в а е т  з а п и с ь  в пам ять  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и я .

7 БД и м е е т  часы  р е а л ь н о г о  времени.

6 БД и м е е т  то к о вы й  выход для  подключения с и г н а л и з а ц и и .

9 БД о б е с п е ч и в а е т  п е р е д а ч у  информации и прием команд 
у п р а в л е н и я  по  и н т е р ф е й с у  типа  RS 465.

10 БД у с т о й ч и в  к в о з д е й с т в и ю  р аб о чей  т е м п е р а т у р ы  от  минус 35 
до плюс 5 0 ° С .

11 БД у с т о й ч и в  к в о з д е й с т в и ю  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а
до 100 % при т е м п е р а т у р е  40 °С и б о л е е  н и з к и х  т е м п е р а т у р а х
б е з  к о н д е н с а ц и и  в л а г и .

12 БД у с т о й ч и в  к в о з д е й с т в и ю  а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я  в д и а п а з о н е  
от  84 до  1 0 6 , 7  кПа ( о т  630 до 800 м м . р т . с т . ) .

13 Г а б а р и т н ы е  р а зм ер ы  БД не  б о л е е  fi 125 х 50 0  мм.

14 М асса  БД н е  б о л е е  2 , 7  к г .

15 Внешнее н а п р я ж е н и е  п итания  БД в д и а п а з о н е  о т  8 до  25 В.

16 Мощность,  п о т р е б л я е м а я  БД при фоновых з а г р у з к а х ,  не  б о л е е
1 ВА.
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17 С р е д н я я  н а р а б о т к а  на о т к а з  не м е н ее  20 000  ч .

18 С редний  с р о к  службы не м ен ее  6 л е т .

19 Ср'едний р е с у р с  не  м е н ее  10 000 ч .

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак  Г о с у д а р с т в е н н о г о  р е е с т р а  н а н о с и т с я  на  т и т у л ь н ы й  л ист  
р у к о в о д с т в а  по э к с п л у а т а ц и и  типографским способом .
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

3

1 Блок  д е т е к т и р о в а н и я  мощности поглощенной дозы
г а м м а - и з л у ч е н и я 1 шт

9 К омплект  монтажных ч а с т е й 1 шт
3 Р у к о в о д с т в о  по  э к с п л у а т а ц и и 1 шт

П
о

ПОВЕРКА

П о в ер к а  п р о в о д и т с я  по  м етодикам ,  приведенным в  МП - 9 9  и 
р у к о в о д с т в е  по э к с п л у а т а ц и и  ( р а з д е л  7 "П оверка  Б Д " ) ,

П е р и о д и ч н о с т ь  п о в е р к и :
-  один р а з  в г о д  д л я  БД, находящихся в э к с п л у а т а ц и и ;
-  один р а з  в  тр и  г о д а  д л я  БД, находящ ихся  на х р а н е н и и ;  
К л е й м о - н а к л е й к а  п о в е р и т е л я  н а н о с и т с я  на БД в с о о т в е т с т в и и

с р и су н к о м .

НОРМАТИВНЫЕ. ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2 7 4 5 1 - 8 7  " С р е д с т в а  изм ерений  ионизирующих и з л у ч е н и й .
Общие т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я . "

ГОСТ 2 9 0 7 4 - 9 1  " А п п а р а т у р а  к о н т р о л я  р а д и а ц и о н н о й  о б с т а н о в к и .
Общие т р е б о в а н и я . "

C E I / I E C  1 0 1 7 - 1 ( 1 9 9 1 ) . " П о р т а т и в н о е , п ер ед в и ж н о е  или с т а ц и о н а р н о е
о б о р у д о в ан и е  для  и з м е р е н и я  р е н т г е н о в с к о г о  
или г а м м а - и з л у ч е н и я  д л я  м о н и т о р и н г а  
окружающей с р е д ы ."

МИ 1 7 8 8 - 8 7  " М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я .  Приборы д о з и м е т р и ч е с к и е  для 
и з м е р е н и я  эксп о зиц и о н но й  дозы и мощности поглощенной 

д озы  в в о з д у х е  ф отонного  и з л у ч е н и я .  М етодика  п о в е р к и . "

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Блок д е т е к т и р о в а н и я  мощности поглощенной дозы г а м м а - и з л у ч е н и я  
БДМГ-АТ2343 с о о т в е т с т в у е т  ТУ РБ 3 7 3 1 8 3 2 3 . 0 1 1 - 9 9 .

Р а з р а б о т ч и к  -  НПП " А т о м т е х " .
И з г о т о в и т е л ь  -  НПП "А т о м т е х " .

Д и р е к т о р  НПП "А томтех"

Н а ч а л ь н и к  ОГИиС СИ 
ГП "ЦЭСМ"


